PRESENTAZIONE

DM ScanBox & disponibile in un'unica misura e viene
fornito in una scatola contenente una custodia in rete e
una schiuma ammortizzante Riferimento 1001-001

SCOPO PREVISTO

DM ScanBox & progettato per essere abbinato a uno
smartphone per eseguire procedure di scansione con i
prodotti commercializzati da Dental Monitoring.
INDICAZIONI

DM ScanBox deve essere utilizzato con il DM Cheek
Retractor durante le procedure di scansione guidate dal
software sviluppato e commercializzato da Dental
Monitoring.

GRUPPI TARGET
target: DM & indicato per l'uso in
pazienti di eta superiore a 6 anni.

Utenti destinatari: DM ScanBox & destinato ad essere
utilizzato da:

Operatori sanitari in strutture sanitarie professionali,
come uno studio dentistico.

Non professionisti, pazienti o terze parti in un ambiente
non sanitario, come la casa del paziente.

Tipo di utilizzo/riutilizzo: DM ScanBox & riutilizzabile e
puo essere usato: Usi multipli per singolo paziente.

BENEFICI CLINICI
Non esiste alcun beneficio clinico diretto derivante
dall'uso di DM ScanBox.

Le seguenti popolazioni devono essere assistite da una
terza persona nell’'uso del dispositivo:

Bambini fino a 12 anni.

Adulti o bambini ipovedenti.

Adulti o bambini con problemi di udito.

Adulti o bambini con qualsiasi altra condizione che
possa impedire al paziente di utilizzare adeguatamente
il dispositivo.

Tenere i magneti lontano da dispositivi e oggetti che
potrebbero essere danneggiati da forti campi magnetici.
Se la linguetta dello sportello non si adatta quando il
coperchio di DM ScanBox copre lo schermo dello
smartphone, non forzarla per evitare di causare danni
allo smartphone, come la rottura dello schermo. Se non
& gia stato fatto, togliere la custodia del telefono e
riprovare.

Avvisi
Questo non & un giocattolo. | bambini devono essere
sorvegliati per evitare che giochino con il dispositivo.

Il dispositivo contiene magneti, pertanto & necessario
prestare attenzione se utilizzato con dispositivi medici
incompatibili con i magneti, quali pacemaker e defibrilla-
tori. Si prega di fare riferimento alle istruzioni per I'uso
del produttore di tali dispositivi o di contattare il proprio
medico in caso di dubbi.

divaricatore con i pollici e tirare in avanti I'involucro senza
rimuovere il DM Cheek Retractor.

ISTRUZIONI PER | DISPOSITIVI RIUTILIZZABILI

Per I'uso domestico da parte di un unico paziente &
necessario seguire la seguente procedura di pulizia:
Pulire I'obiettivo della fotocamera dello smartphone, se
necessario, seguendo le raccomandazioni  del
produttore.

Pulire DM ScanBox:

Prima e dopo ogni utilizzo, pulire il lato di DM ScanBox
rivolto verso il DM Cheek Retractor (F nell'immagine
sottostante) utilizzando una salvietta o uno spray
biocida e salviette di carta monouso.

Pulire periodicamente le altre parti di DM ScanBox
utilizzando un panno o uno spray biocida e salviette di
carta monouso.

Lasciare asciugare DM ScanBox all'aria.

APRESENTACAO

A DM ScanBox esta disponivel num tamanho Unico e é
fornecida numa caixa que contém uma bolsa de malha e
um enchimento de espuma, Referéncia 1001-001

FINALIDADE PREVISTA

A DM ScanBox foi concebida para ser emparelhada com
um smartphone para a realizacdo de procedimentos de
digitalizagdo em combina¢cdo com outros produtos
comercializados pela Dental Monitoring.

INDICACOES

A DM ScanBox destina-se a ser usada com o DM Cheek
Retractor durante procedimentos de digitalizacdo guiada
por um software desenvolvido e comercializado pela
Dental Monitoring.

GRUPOS-ALVO
Populacdo-alvo A DM ScanBox estd indicada para
pacientes com mais de 6 anos de idade.

Utilizad previ A DM destil a ser
utilizada por:

profissionais de saude em clinicas e consultérios
profissionais, como consultérios dentarios;

leigos, os préprios pacientes ou terceiros, em ambientes
nao relacionados com cuidados de salude, como a propria
residéncia do paciente.

Tipo de utilizacdo/reutilizacio A DM ScanBox ¢
reutilizdvel e pode ser utilizada: Uso multiplo em um
unico paciente.

Nao lave a ScanBox DM na maquina de lavar louga ou em
qualguer maquina automatica. Siga o procedimento de
limpeza para evitar qualquer contaminagao.

N&o utilize a ScanBox DM se estiver danificada.

As seguintes pessoas devem ser auxiliadas por terceiros
ao utilizar o dispositivo:

criancas até aos 12 anos de idade;

adultos ou criangas com deficiéncia visual;

adultos ou criangas com deficiéncia auditiva;

adultos ou criangas com qualquer outro problema que
possa impedir que o paciente utilize o dispositivo de
forma adequada.

Mantenha os imanes afastados de dispositivos e objetos
que possam sofrer danos com campos magnéticos
fortes. Se a cinta de fixagdo ndo encaixar depois de a
tampa da DM ScanBox tapar o ecra do seu smartphone,
nao force, pois poderd causar danos no seu smartphone,
como quebrar o ecré. Se ainda n&o o tiver feito, remova a
capa do seu telemdvel e volte a tentar.

Avisos

Este dispositivo ndo é um brinquedo. As criangas devem
ser supervisionadas para assegurar que nado brincam com
o dispositivo.

O dispositivo contém imanes, pelo que deve ter cuidado
se for utilizado com dispositivos médicos incompativeis
com imanes, tais como pacemakers e desfibriladores.
Consulte as instrucdes de utilizacdo do fabricante desses
dispositivos ou contacte o seu profissional de saude em
caso de duvida.

INSTRUCOES PARA DISPOSITIVOS REUTILIZAVEIS
Tem de ser respeitado o seguinte procedimento de
limpeza na utilizacdo doméstica por um sé paciente:
limpe a objetiva da camara do smartphone, se necessario,
seguindo as recomendagdes do fabricante.

limpe a DM ScanBox:

Antes e depois de cada utilizagéo, limpe o lado da DM
ScanBox que fica virado para o DM Cheek Retractor (“F”
na imagem abaixo), usando uma toalhita biocida ou um
spray biocida e toalhetes de papel descartaveis.

Limpe o resto da DM ScanBox periodicamente, usando
uma toalhita biocida ou um spray biocida e toalhetes de
papel descartaveis.

Deixe a DM ScanBox secar ao ar.

Nota: Ndo lave a DM ScanBox com &gua e sabdo. Ndo a
cologue sob agua corrente.

PREZENTACE

DM ScanBox je k dispozici pouze v jedné velikosti a je
dodavan v krabici obsahujici sitované pouzdro s pénovou
podlozkou (ref. ¢. 1001-001).

ZAMYSLENY UCEL

DM ScanBox je urcen ke sparovani se smartphonem za
ucelem  pofizovani  snimkl  pomoci  prostredkd
dodavanych spole¢nosti Dental Monitoring.

INDIKACE
DM ScanBox je urcen k pouziti spoleéné s DM Cheek
Retractor pfi postupech skenovani navigovanych
softwarem vyvinutym a dodavanym spole¢nosti Dental
Monitoring.

CILOVE SKUPINY
Cilové populace: DM ScanBox je indikovan u pacientd
starsich 6 let.

Zamysleni uzivatelé: DM ScanBox je indikovan k pouziti
nasledujicimi osobami:

Zdravotniky na profesionalnich zdravotnickych
pracovistich, jako jsou napt. stomatologické praxe.

Laiky, samotnymi pacienty nebo tretimi stranami v
nezdravotnickém prostfedi - napf. doma u pacienta.

Typ pouZiti / é Ziti: DM je
opakované pou2|telny a lze jej pouzivat:
Opakované pouziti jednim pacientem.

Necistéte systém DM ScanBox v myc¢ce na nadobi ani
zadném automatickém zarizeni. Dodrzujte postup cisténi,
abyste zabranili kontaminaci.

Nepouzivejte DM ScanBox, pokud je rozbity.

Nasledujici osoby vyzaduji pfi pouziti prostiedku
asistenci:

déti mladsii2 let

dospéli nebo déti se zrakovym postizenim

dospéli nebo déti se sluchovym postizenim

dospéli nebo déti s jinym zdravotnim stavem, kvali némuz
nedokazou s prostfedkem spravné zachazet

Magnety udrzujte mimo dosah prostfedk( a predmétd,
které by mohly byt poskozeny jejich silnym magnetickym
polem. Pokud nelze upevnit upinaci pasku po zakryti
obrazovky smartphonu krytem prostfedku DM ScanBox,
nevyvijejte nadmérnou silu, aby nedoslo k poskozeni
smartphonu, napf. k prasknuti obrazovky. Sejméte z
telefonu kryt, pokud jste tak dosud neucinili, a zkuste to
Znovu.

Poznamky
Tento vyrobek neni hracka. Dohlizejte na to, aby si déti s
prostredkem nehraly.

Pristroj obsahuje magnety a méli byste dbat zvysené
opatrnosti, pokud jej pouzivate se zdravotnickymi
pfistroji  neslucitelnymi s magnety, jako jsou
kardiostimulatory, defibrilatory. V pfipadé pochybnosti se

na svém misté a prostredek vytahnéte smérem dopredu,
aniz byste DM Cheek Retractor vynali z Ust.

POKYNY K OPAKOVANE

POUZITELNYM PROSTREDKUM

PFi domacim pouzivani u jednoho pacienta je treba
dodrzovat nasledujici postup ¢isténi:

V pripadé potfeby vycistéte objektiv kamery smartpho-
nu dle doporuceni vyrobce telefonu.

DM ScanBox Cistéte nasledovné:

Pred kazdym pouzitim i po ném vycistéte stranu
prostfedku DM ScanBox obrdacenou k DM Cheek
Retractor (pismeno F na obrazku nize) biocidnim
ubrouskem nebo biocidnim sprejem za pouziti
jednorazovych papirovych utérek.

Zbylé Casti prostredku DM ScanBox pravidelné Cistéte
biocidnim ubrouskem nebo biocidnim sprejem za pouziti
jednorazovych papirovych utérek.

PRESENTATIE

De DM ScanBox is in één maat verkrijgbaar en wordt
geleverd in een doosje met een gazen zakje en
beschermend schuim Referentie 1001-001

BEOOGD DOEL

De DM ScanBox is bedoeld om aan een smartphone te
worden gekoppeld voor het uitvoeren van scanproce-
dures met producten die door Dental Monitoring op de
markt zijn gebracht.

INDICATIES

De DM ScanBox is bedoeld voor gebruik met de DM
Cheek Retractor tijdens een softwaregestuurde
scanprocedure met software die door Dental Monitoring
is ontwikkeld en op de markt gebracht.

DOELGROEPEN
Doelgroep: De DM ScanBox is geindiceerd voor gebruik
door patiénten ouder dan 6 jaar.

Beoogde gebruikers: De DM ScanBox is bedoeld voor
gebruik door:

Tandheelkundige professionals in professionele
zorginstellingen, zoals een tandartspraktijk.
Niet-professionals, patiénten zelf of derden, in een
niet-zorgomgeving, zoals bij de patiént thuis.

Type gebruik/hergebruik: De DM ScanBox is
herbruikbaar en geschikt voor:
Herhaald gebruik door één patiént.

Reinig de DM ScanBox niet met water en zeep.

Niet onder stromend water houden.

Reinig de DM ScanBox niet in een vaatwasser of in een
ander geautomatiseerd apparaat. Volg de reinigings-
procedure om besmetting te voorkomen.

Gebruik de DM ScanBox niet als deze kapot is.

De volgende populatie dient bij gebruik van het
hulpmiddel door een derde te worden geholpen:
kinderen tot 12 jaar;

slechtziende volwassenen of kinderen;

slechthorende volwassenen of kinderen;

mensen met een andere aandoening waardoor de patiént
het hulpmiddel mogelijk niet goed kan gebruiken.

Houd de magneten uit de buurt van apparaten en andere
spullen die kunnen worden beschadigd door sterke
magnetische velden. Als de clip niet meer past wanneer
het klepje van de DM ScanBox het scherm van uw
smartphone bedekt, moet u het niet forceren. Dit kan tot
schade aan uw smartphone leiden, zoals een gebarsten
scherm. Haal het hoesje van uw telefoon af en probeer
het opnieuw, als u dit nog niet had gedaan.

Aandachtspunten
Dit is geen speelgoed. Houd toezicht op kinderen om te
voorkomen dat ze met het hulpmiddel spelen.

Het apparaat bevat magneten en u dient voorzichtig te
zijn bij gebruik in combinatie met medische apparaten
die niet compatibel zijn met magneten, zoals pacemakers

met uw duimen vast, en trekt u de DM ScanBox naar
voren, zonder de DM Cheek Retractor uit de mond te
halen.

INSTRUCTIES VOOR HERBRUIKBARE HULPMIDDELEN
Voor thuisgebruik door één patiént moet de volgende
reinigingsprocedure worden gevolgd:

Reinig zo nodig de cameralens van de smartphone en
volg daarbij de aanwijzingen van de fabrikant.

Reiniging van de DM ScanBox:

Reinig voor en na elk gebruik de DM ScanBox aan de kant
van de DM Cheek Retractor (F in onderstaande
afbeelding) met een ontsmettend doekje of met een
papieren wegwerpdoekje met ontsmettende spray.

Reinig de rest van de DM ScanBox regelmatig met een
ontsmettend doekje of met een papieren wegwerpdoekje
met ontsmettende spray.

Laat de DM ScanBox aan de lucht drogen.

PREZENTACJA

Wyrdb DM ScanBox jest dostepny tylko jednym rozmiarze
i dostarczany w opakowaniu zawierajgcym torebke z
siateczki i pianke amortyzujaca, nr kat. 1001-001.

PRZEZNACZENIE

DM ScanBox zaprojektowano do wspodtpracy ze
smartfonem w celu przeprowadzania  procedur
skanowania z uzyciem wyrobow sprzedawanych przez
firme Dental Monitoring.

WSKAZANIA

Wyrdéb DM ScanBox jest przeznaczony do uzytku z DM
Cheek Retractor w ramach procedury skanowania
kierowanej przez oprogramowanie, opracowane i
sprzedawane przez firme Dental Monitoring.

GRUPY DOCELOWE
Populacja docelowa: Wyréb DM ScanBox jest przeznaczo-
ny dla pacjentow w wieku powyzej 6 lat.

Planowani uzytkownicy: Wyréb DM ScanBox jest
przeznaczony do uzytkowania przez nastepujace osoby:

Pracownik  ochrony  zdrowia w  profesjonalnych
placéwkach ochrony zdrowia, np. w gabinecie
dentystycznym.

Inne osoby, sami pacjenci lub osoby trzecie w srodowisku
niezwigzanym z opieka zdrowotng, np. w domu pacjenta.

ia / p Wyrobu DM
ScanBox mozna uzywac wnelokrotme W nastepujacych
przypadkach:
Wielokrotnego uzytku przez jednego pacjenta.

Nie czysci¢ urzadzenia DM ScanBox w zmywarce ani w
zadnym urzadzeniu automatycznym. Nalezy postepowad
zgodnie z procedurg czyszczenia, aby uniknaé
zanieczyszczenia.

Nie nalezy uzywaé uszkodzonego urzadzenia DM
ScanBox.

Nastepujace grupy uzytkownikéw powinny korzysta¢ z
pomocy 0sob trzecich przy obstudze wyrobu:

dzieci w wieku ponizej 12 lat;

niedowidzace osoby doroste i dzieci;

niedostyszace osoby doroste i dzieci;

osoby doroste i dzieci z jakimikolwiek innymi
dolegliwosciami, ktére moga uniemozliwi¢ pacjentowi
prawidtowa obstuge wyrobu.

Magnesy nalezy trzyma¢ z dala od wyrobow i
przedmiotow, ktére moga zosta¢ uszkodzone w wyniku
dziatania silnych pdl magnetycznych. Jesli klapka nie
pasuje, gdy pokrywa urzadzenia DM ScanBox zakrywa
ekran smartfona, nie nalezy jej naciskac, aby uniknac¢
uszkodzenia smartfona, np. pekniecia ekranu. Jesli jeszcze
tego nie zrobiono, nalezy zdja¢ etui z telefonu i sprébowac
ponownie.

Uwagi
Urzadzenie nie jest zabawka. Dzieci powinny by¢
nadzorowane, aby nie bawity sie urzadzeniem.

Urzadzenie zawiera magnesy i nalezy zachowac
ostroznosé, jesli jest uzywane z urzadzeniami medycznymi
niekompatybilnymi z magnesami, takimi jak rozruszniki

INSTRUKCJE DOTYCZACE

URZADZEN WIELOKROTNEGO UZYTKU

W przypadku uzytku domowego u jednego pacjenta
nalezy przestrzegad nastepujacej procedury czyszczenia:
W razie potrzeby wyczys¢ obiektyw aparatu smartfona,
postepujac zgodnie z zaleceniami producenta.

Wyczys¢ DM ScanBox:

Przed kazdym uzyciem i po kazdym uzyciu wyczys$c¢
element DM ScanBox skierowany do DM Cheek Retractor
(F na ponizszej ilustracji) z uzyciem chusteczki biobdjczej
lub sprayu biobdjczego i jednorazowych recznikéw
papierowych.

Okresowo wyczys$é pozostate elementy DM ScanBox z
uzyciem chusteczki biobdjczej lub sprayu biobdjczego i
jednorazowych recznikéw papierowych.

Zostaw DM ScanBox do wyschnigcia na powietrzu.
Uwaga: Nie czysci¢ wyrobu DM ScanBox wodg z mydtem.
Nie umieszczac pod biezacg woda.

PRESTAZIONI CLINICHE
DM ScanBox non ha prestazioni cliniche, in quanto non
svolge un'azione o un effetto diretto sul paziente.

SPECIFICHE TECNICHE
L'accoppiamento di DM ScanBox con il DM Cheek
Retractor avviene tramite magnetizzazione.

EFFETTI COLLATERALI
Non sono noti effetti collaterali.

CONTROINDICAZIONI
Questo dispositivo non deve essere utilizzato in
bambini di eta inferiore a 6 anni.

AVVERTENZE, PRECAUZIONI, AVVISI

Avvertenze

Non sono note avvertenze.

Precauzioni

DM ScanBox ¢ fornito non sterile. Fare riferimento alla
procedura di pulizia.

Non sterilizzare o immergere il DM ScanBox in qualsiasi
liquido. Seguire la procedura di pulizia per evitare
qualsiasi contaminazione.

Non tentare di smontare il dispositivo, si rischia di farsi
male.

Non lavare DM ScanBox con acqua e sapone.

Non mettere il dispositivo sotto acqua corrente.

Non lavare DM ScanBox in lavastoviglie o in qualsiasi
altra macchina automatica. Seguire la procedura di
pulizia per evitare qualsiasi contaminazione.

Non utilizzare DM ScanBox in caso di rottura.
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ISTRUZIONI PER L'USO

ACCOPPIAMENTO DI DM SCANBOX CON IL
TELEFONO

Tenere DM ScanBox con la parte anteriore rivolta verso di
sé. Aprire il coperchio @ tirando leggermente la linguetta
dello sportello @. Posizionare lo smartphone nell'angolo
in basso a sinistra sopra la freccia blu @@. Lo schermo
dello smartphone deve essere rivolto verso di sé. Inserire
il telefono se necessario, togliere la custodia del
telefono. Girare I'involucro in modo che sia rivolto verso il
retro di DM ScanBox (assicurarsi che la telecamera si
trovi in corrispondenza della finestra). Tenere premuto il
pulsante di sintonizzazione @ per allineare I'obiettivo del
telefono con la freccia di allineamento dell'obiettivo @.
Rilasciare il pulsante di sintonizzazione.

ACCOPPIAMENTO DI DM SCANBOX CON IL DM CHEEK
RETRACTOR

Indossare il DM Cheek Retractor seguendo le istruzioni
per l'uso specifiche. Collegare DM ScanBox con il DM
Cheek Retractor; si sentira un "clic” quando DM ScanBox
sara correttamente collegato al divaricatore. A tal fine,
allineare le spine magnetiche (vedere parte descrittiva)
con gli inserti metallici del DM Cheek Retractor.

DISACCOPPIAMENTO DI DM SCANBOX
Per rimuovere DM ScanBox, tenere in posizione il
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Nota: Non lavare DM ScanBox con acqua e sapone. Non
mettere il dispositivo sotto acqua corrente.

ISTRUZIONI PER LA STERILIZZAZIONE
DM ScanBox non ¢ sterilizzabile.

ISTRUZIONI IN CASO

DI CONFEZIONE DANNEGGIATA

Se la confezione & danneggiata o aperta prima dell'uso,
restituirla alla struttura sanitaria.

CONSERVAZIONE

DM ScanBox deve essere tenuto al riparo dalle
radiazioni solari, da compressioni e umidita. DM
ScanBox pud anche essere riposto nella custodia in
rete.

SMALTIMENTO
Smaltirlo secondo le norme locali in materia di riciclo.
Non disperdere nell’ambiente.

ELENCO DEI PRODOTTI OBBLIGATORI NON FORNITI
DM Cheek Retractor (REF 1002-001, 1003-001,
1004-001). Dental Monitoring (REF 2001-001).

GARANZIA
Un anno dalla data di acquisto originale.

VIAGGI

In caso di spostamenti, verificare che i dispositivi non
siano imballati troppo strettamente per evitare
deformazioni o rotture durante il trasporto.
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BENEFICIOS CLINICOS
Nao ha beneficios clinicos diretos da utilizacdo da DM
ScanBox.

DESEMPENHOS CLiNICOS

A DM ScanBox ndo apresenta desempenhos clinicos,
uma vez que nao tem qualquer agao ou efeito diretos no
paciente.

ESPECIFICAGOES TECNICAS
O emparelhamento da DM ScanBox com o DM Cheek
Retractor é feito por magnetizagdo.

EFEITOS SECUNDARIOS
Né&o ha efeitos secundarios conhecidos.

CONTRAINDICACOES
Este dispositivo ndo se destina a ser utilizado em
criangas com menos de 6 anos de idade.

ADVERTENCIAS, PRECAUCOES, AVISOS

Adverténcias

N&o se conhecem quaisquer adverténcias.

Precaucdes

O ScanBox DM ¢ fornecido numa forma néo esterilizada.
Siga o procedimento de limpeza.

Nao esterilize nem mergulhe a ScanBox DM em qualquer
liquido. Siga o procedimento de limpeza para evitar
qualquer contaminacao.

N&o tente desmontar o dispositivo, pois podera sofrer
lesGes.

N&o lave a DM ScanBox com agua e sabao.

N&o coloque sob agua corrente.
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INSTRUGCOES DE UTILIZACAO

EMPARELHAMENTO DA DM SCANBOX COM O SEU
SMARTPHONE

Segure na DM ScanBox com a parte frontal virada para si.
Abra a tampa @, puxando cuidadosamente a cinta de
fixacdo @. Coloque o seu smartphone no canto inferior
esquerdo, sobre a seta azul @@. O ecrd do seu
smartphone tem de ficar virado para si. Prenda o seu
telemovel @; remova a capa do telemovel, se necessario.
Vire a caixa ao contrario, de modo a ficar com a parte
posterior da DM ScanBox virada para si (verifique que a
camara estd dentro da janela). Mantenha premido o
botéo de ajuste @ para alinhar a lente do seu telemovel
com a seta de alinhamento da lente @. Solte o botéo de
ajuste quando terminar.

EMPARELHAMENTO DA SCANBOX DM COM O SEU DM
CHEEK RETRACTO!

Posicione o seu DM Cheek Retractor de acordo com as
Instrucdes de utilizagdo respetivas. Conecte a DM
ScanBox ao DM Cheek Retractor, ouvird um clique
qguando a DM ScanBox estiver corretamente encaixada
no afastador. Para tal, alinhe os conectores magnéticos
(ver parte da descricdo) com os encaixes metalicos do
DM Cheek Retractor.

DESEMPARELHAMENTO DA SCANBOX DM

Para remover a DM ScanBox, mantenha o afastador em
posicao usando os polegares e puxe a caixa para a frente
sem remover o DM Cheek Retractor da sua boca.
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INSTRUCOES DE ESTERILIZAGAO
A DM ScanBox néo ¢ esterilizavel.

INSTRUCOES PARA EMBALAGENS DANIFICADAS

Se a embalagem se apresentar danificada ou aberta
antes da utilizagcdo, devolva a embalagem a sua clinica
ou consultério.

ARMAZENAMENTO

A DM ScanBox deve ficar protegida de radiacdo solar,
compressdo e humidade. A DM ScanBox também pode
ser guardada na bolsa de malha.

ELIMINACAO
Elimine de acordo com a regulamentacgéo local relativa a
reciclagem. Ndo elimine na natureza.

LISTA DE PRODUTOS NECESSARIOS NAO INCLUIDOS
NA EMBALAGEM

DM Cheek Retractor (REF 1002-001, 1003-001,
1004-001). Dental Monitoring (REF 2001-001).

GARANTIA
Um ano a partir da data de compra original.

VIAGENS

Caso viaje, assegure-se de que os dispositivos nao ficam
embalados sob pressdao para evitar qualquer
deformagao ou quebra durante o transporte.
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KLINICKE VYHODY
Pouzivani prostfedku DM ScanBox nema zadné primé
klinické vyhody.

KLINICKE FUNKCE
DM ScanBox nema zadnou Klinickou funkéni zpUsobilost,
nebot nema na pacienta zadny pfimy Gcinek ani vliv.

TECHNICKE SPECIFIKACE
Parovani prostfedku DM ScanBox s DM Cheek Retractor
se provadi pomoci magnetizace.

VEDLEJSi UCINKY
Nejsou znamé zadné vedlejsi/nezadouci G¢inky.

KONTRAINDIKACE
Prostfedek neni urcen pro pouziti u déti mladsich 6 let.

VAROVANI, BEZPECNOSTNi OPATRENI, POZNAMKY
Varovani

Z&dna znama varovani

Bezpeénostni opatfeni

DM ScanBox se dodava v nesterilnim stavu. Viz postup
cisténi.

Drzak DM ScanBox nesterilizujte ani neponorujte do
zadné tekutiny. Dodrzujte postup cisténi, abyste zabranili
kontaminaci.

Nepokousejte se prostfedek demontovat, riskujete
poranéni.

Necistéte DM ScanBox mydlem a vodou.

Nedaveijte jej pod tekouci vodu.
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Fidte ndvodem k pouziti vyrobce téchto pfistrojd nebo se
obratte na svého zdravotnického pracovnika

POKYNY K POUZITi

PAROVANI PROSTREDKU DM SCANBOX

SE SMARTPHONEM

Drzte DM ScanBox predni stranou k sobé. Otevrete kryt
@ tak, Ze lehce zatdhnete za upinaci pasku @.
Smartphone vlozte do levého dolniho rohu nad modrou
Sipku @@. Obrazovka smartphonu musi smérovat k vam.
Telefon upnéte do drzaku @. V pfipadé potreby sundejte
z telefonu kryt. Oto¢te DM ScanBox tak, abyste méli
pred sebou jeho zadni Cast (ujistéte se, ze kamera je
uvnitf okénka). Stisknutim a podrzenim nastavovaciho
tlacitka @ zarovnejte objektiv telefonu se Sipkou
zarovnani @. Az budete hotovi, nastavovaci tlacitko
uvolnéte.

PAROVANI PROSTREDKU DM SCANBOX S DM CHEEK
RETRACTOR

V souladu s pfislusnym navodem k pouziti si nasadte DM
Cheek Retractor. Pripojte DM ScanBox k | DM Cheek
Retractor. Az bude DM ScanBox spravné pfipojen k
vasemu retraktoru, uslysite cvaknuti. Za timto ucelem
zarovnejte magnetické prvky (viz popis) s kovovymi
vlozkami DM Cheek Retractor.

ZRUSENI PAROVANI PROSTREDKU DM SCANBOX
Chcete-li DM ScanBox vyjmout, podrzte retraktor palci
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DM ScanBox nechte volné vyschnout.
Poznamka: Necistéte DM ScanBox mydlem a vodou.
Nedavejte jej pod tekouci vodu.

POKYNY KE STERILIZACI
DM ScanBox neni sterilizovatelny.

POKYNY V PRIPADE POSKOZENEHO OBALU
Pokud bude obal pfed pouzitim poskozen nebo otevien,
vratte baleni svému zdravotnickému pracovisti.

SKLADOVANI

DM ScanBox uchovavejte z dosahu sluneéniho zafeni a
nevystavuijte jej tlaku ani vihkosti. DM ScanBox Ize také
skladovat v sitovaném pouzdru.

LIKVIDACE
Zlikvidujte ho podle mistnich pfedpist pro recyklaci.
Nevyhazujte jej do volné pfirody.

SEZNAM POTREBNYCH VYROBKU, KTERE NEJSOU
SOUCASTI DODAVKY

DM Cheek Retractor (ref. ¢ 1002-001, 1003-001,
1004-001). Dental Monitoring (ref. ¢. 2001-001).

ZARUKA
Jeden rok od data plvodniho nakupu.

PREPRAVA

PFi prepravé dbejte na to, aby prostiedky nebyly
zabaleny pfilis tésné u sebe a béhem prepravy nedoslo k
jejich deformaci nebo poskozeni.
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KLINISCHE VOORDELEN
Gebruik van de DM ScanBox levert geen direct klinisch
voordeel op.

KLINISCHE PRESTATIES

De DM ScanBox levert geen klinische prestaties,
aangezien deze geen directe werking of rechtstreeks
effect op de patiént heeft.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
De koppeling van de DM ScanBox met de DM Cheek
Retractor vindt plaats door middel van magnetisering.

BIJWERKINGEN
Er zijn geen bijwerkingen bekend.

CONTRA-INDICATIES
Dit hulpmiddel is niet bestemd voor gebruik bij kinderen
jonger dan 6 jaar.

WAARSCHUWINGEN, VOORZORGSMAATREGELEN,
AANDACHTSPUNTEN

Waarschuwingen

Er zijn geen waarschuwingen bekend.
Voorzorgsmaatregelen

De DM ScanBox wordt niet-steriel geleverd. Zie de
reinigingsprocedure.

Steriliseer de DM ScanBox niet en dompel deze niet
onder in vioeistof. Volg de reinigingsprocedure om
besmetting te voorkomen.

Probeer het hulpmiddel niet uit elkaar te halen. Dit kan u
verwonden.
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en defibrillatoren. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
de fabrikant van deze apparaten of neem bij twijfel
contact op met uw arts.

GEBRUIKSAANWIJZING

DE DM SCANBOX AAN UW SMARTPHONE KOPPELEN
Houd de DM ScanBoxmet de voorkant naar u toe. Open
het klepje @ door zachtjes aan de clip @ te trekken.
Plaats uw smartphone in de linker benedenhoek, over de
blauwe pijl @@. Het scherm van de smartphone moet
naar u toe zijn gericht. Zet uw telefoon vast met het
klepje @; haal indien nodig het hoesje van uw telefoon af.
Draai het geheel om zodat u naar de achterkant van de
DM ScanBox kijkt (zorg dat de camera in de uitsparing
zit). Houd de knop ingedrukt @ en lijn uw telefoonlens
uit met de lensuitlijningspijl @. Laat de bijstelknop los
wanneer u klaar bent.

DE DM SCANBOX AAN UW DM CHEEK RETRACTOR
KOPPELEN

Plaats de DM Cheek Retractor in de mond volgens de
bijoehorende  gebruiksaanwijzing. Koppel de DM
ScanBox aan de DM Cheek Retractor U hoort een klik
wanneer de DM ScanBox goed vastzit aan uw spreider.
Zorg dat de magnetische pluggen (zie beschrijving)
tegen de metalen inzetstukken van de DM Cheek
Retractor aanzitten.

DE DM SCANBOX ONTKOPPELEN
Om de DM ScanBox los te maken, houdt u de spreider
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Let op: Reinig de DM ScanBox niet met water en zeep.
Niet onder stromend water houden.

INSTRUCTIES VOOR STERILISATIE
De DM ScanBox is niet-steriliseerbaar.

INSTRUCTIES BlJ BESCHADIGDE VERPAKKING
Als voor gebruik blijkt dat de verpakking beschadigd of
al geopend is, brengt u het pakket terug naar de praktijk.

OPSLAG

Stel de DM ScanBox niet bloot aan zonlicht, druk of
vocht. De DM ScanBox kan ook worden bewaard in het
gazen zakje.

AFVALVERWIJDERING
Afvoeren in overeenstemming met de lokale voorschrif-
ten voor recycling. Niet weggooien in de natuur.

LIJST MET BENODIGDE

NIET-MEEGELEVERDE PRODUCTEN

DM Cheek Retractor (REF 1002-001, 1003-001,
1004-00T1). Dental Monitoring (REF 2001-001).

GARANTIE
Eén jaar vanaf de datum van eerste aankoop.

REIZEN
Zorg dat u de hulpmiddelen niet te strak inpakt, om te
voorkomen dat ze tijdens de reis breken of vervormen.
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ZALETY KLINICZNE
Nie wystepuja bezposrednie zalety kliniczne uzytkowania
wyrobu DM ScanBox.

WYNIKI KLINICZNE

Wyréb DM ScanBox nie ma znaczenia Kklinicznego,
poniewaz nie ma bezposredniego dziatania i wptywu na
pacjenta.

DANE TECHNICZNE
taczenie wyrobu DM ScanBox z DM Cheek Retractor jest
realizowane za pomoca magnesu.

EFEKTY UBOCZNE
Brak znanych efektow ubocznych.

PRZECIWWSKAZANIA
Ten wyrdb nie jest przeznaczony do uzytku przez dzieci,
ktore nie ukonczyty 6 lat.

OSTRZEZENIA, SRODKI OSTROZNOSCI, UWAGI
Ostrzezenia

Brak znanych ostrzezen.

Srodki ostroznosci

Wyréb DM ScanBox jest dostarczany w formie
niesterylnej. Nalezy zapozna¢ sie z procedurg
czyszczenia.

Nie nalezy sterylizowac ani zanurza¢ DM ScanBox w
zadnym ptynie. Postepuj zgodnie z procedurg
czyszczenia, aby uniknac zanieczyszczenia.

Nie nalezy podejmowac préb demontazu produktu. Moze
to spowodowad obrazenia ciata.

Nie czysci¢ DM ScanBox woda z mydtem.

Nie umieszczac pod biezaca woda.
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serca, defibrylatory. Nalezy zapoznac sie z instrukcjami
uzytkowania producenta tych urzadzen lub skontaktowad
sie z pracownikiem stuzby zdrowia w przypadku
watpliwosci

PODCZAS UZYTKOWANIA

tACZENIE DM SCANBOX Z TELEFONEM

Chwy¢ DM ScanBox przodem do siebie. Otworz pokrywe
@. lekko pociggajac za pasek drzwiczek @. Umies¢
smartfon w lewym dolnym rogu nad niebieska strzatkag
©0. Ekran smartfona musi by¢ skierowany do ciebie.
Zamknij drzwiczki z telefonem w $rodku @; w razie
potrzeby zdejmij etui. Przesun ramke w taki sposdb, aby
byta skierowana w strone tylnej czesci DM ScanBox
(upewnij sie, ze aparat znajduje sie wewnatrz okienka).
Nacisnij i przytrzymaj przycisk regulacji @, aby wyrownac
obiektyw telefonu ze strzatkq wyréwnania obiektywu @.
Po zakonczeniu regulacji zwolnij przycisk regulaciji.

£ACZENIE DM SCANBOX Z DM CHEEK RETRACTOR
Zatéz DM Cheek Retractor zgodnie z jego instrukcjag
uzytkowania. Podtagcz DM ScanBox do DM Cheek
Retractor — ustyszysz ,klikniecie”, gdy DM ScanBox
zostanie prawidtowo przymocowany do retraktora. W
tym celu nalezy wyréwnaj elementy magnetyczne (patrz
czes$¢ opisowa) z metalowymi wktadkami na DM Cheek
Retractor.

ODLACZANIE DM SCANBOX

Aby odtaczy¢ DM ScanBox, przytrzymaj retraktor
kciukami i pociagnij ramke do przodu bez wyjmowania
DM Cheek Retractor z jamy ustnej.
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INSTRUKCJA STERYLIZACJI
Wyréb DM ScanBox nie nadaje sie do sterylizacji.

INSTRUKCJE DOTYCZACE

USZKODZONYCH OPAKOWAN

Jesli opakowanie jest uszkodzone lub zostato otwarte
przed uzyciem, nalezy zwrdci¢ je do placéwki ochrony
zdrowia.

PRZECHOWYWANIE

Wyréb DM ScanBox nalezy przechowywa¢ z dala od
promieni stonecznych, ucisku i wilgoci. Wyréb DM
ScanBox mozna réwniez przechowywac¢ w torebce z
siateczki.

UTYLIZACJA

Produkt nalezy utylizowa¢ zgodnie z lokalnymi
przepisami dotyczacymi recyklingu. Nie wyrzuca¢ w
$rodowisku naturalnym.

LISTA WYMAGANYCH PRODUKTOW
NIEDOSTARCZANYCH W ZESTAWIE

DM Cheek Retractor (REF 1002-001, 1003-001,
1004-0071). Dental Monitoring (REF 2001-001).

GWARANCJA
Jeden rok od daty oryginalnego zakupu.

PODROZ

Podczas podrozy nalezy upewnic sig, ze wyroby nie s3
zbyt ciasno zapakowane, aby zapobiec ich deformacji lub
uszkodzeniu podczas transportu.
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DATE May 2025 USER ASSISTANCE INFORMATION INFORMATIONS CONCERNANT LE SERVICE

DATE  Mai 2025 Please report any serious incident that occurred in relation D’ASSISTANCE AUX UTILISATEURS

FECHA Mayo 2025 to the device to support@dentalmonitoring.com and to Priere de signaler tout incident grave survenu en rapport
DATUM Mai 2025 the local competent authority for medical devices. To find avec le dispositif & support@dentalmonitoring.com et aux
DATA  Maggio 2025 your local user assistance phone number. autorités locales compétentes en matiére de dispositifs

DATA  Maio de 2025 www.dental-monitoring.com
DATUM Duben 2025
DATUM Maj 2025

DATA Ml 2025 INFORMACION DE ATENCION AL USUARIO

Notifique cualquier incidente grave que se haya

producido en relacién con el dispositivo a

médicaux. Pour rechercher le numéro de téléphone du
service d'assistance aux utilisateurs local :
www.dentalmonitoring.com

INFORMATIONEN ZUR ANWENDERHILFE

support@dental-monitoring.com y a la autoridad local Bitte melden Sie jedes schwerwiegende Vorkommnis, das
competente para dispositivos médicos. Para encontrar su im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, an
ntimero de teléfono local de atencion al usuario: support@dental-monitoring.com und an die fr

Dental www.d I ing.com Medizinprodukte zustandige lokale Behorde.

75 rue de Tocqueville Die Telefonnummer der lokalen Anwenderunterstitzung

75017 Paris INFORMAZIONI SULL’ASSISTENZA AGLI UTENTI aw@"éﬁ:{‘;‘g‘jfgﬁ{n‘gggﬂ =

France Si prega di segnalare qualsiasi incidente grave
verificatosi in relazione al dispositivo a . N
support@dental-monitoring.com e all'autorita locale INFORMACOES SOBRE ASSISTENCIA AO UTILIZADOR
competente per i dispositivi medici. Per trovare il numero Por favor, comunique qualquer incidente grave que ocorra

di telefono dellassistenza utenti locale:
www.dental-monitoring.com

INFORMACE O UZIVATELSKE PODPORE
Jakékoli zavazné nehody, ke kterym doslo

Ve spojitosti s prostiedkem, nahlaste na adresu
support@dental-monitoring.com a mistnimu

m e as
autoridades locais competentes para assuntos
relacionados com dispositivos médicos. Para localizar o
numero de telefone local dos servicos de assisténcia ao
utilizador: www.dental-monitoring.com

HULP VOOR GEBRUIKERS

Gelieve elk ernstig voorval gerelateerd aan dit hulpmiddel

Telefonni ¢islo mistni uzivatelské podpory najdete na te melden aan support@dental-monitoring.com en aan de

strankach: www.dental-monitoring.com

INFORMACJE DOTYCZACE POMOCY DLA UZYTKOWNIKA

Iokle bevoegde autorieit voor medische hulpmiddelen,
Hier vindt u lol
Yrorw centahmanitoring com

Wszelkie powazne incydenty, ktore wystapity w owizkuz
dre:

wyrobem medycznym, nalezy zgtaszac na at

SUhpOR@asntal-monitorng com oras 4o lokalnego
wiasciwego organu ds. wyrobow medycznych. Lokalny

numer telefonu pomocy technicznej:
‘www.dental-monitoring.com

IFU_SCA_A_MD_05
2025-07-04
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DM ScanBox

Phone support for DM Cheek Retractor / Support de téléphone pour DM Cheek Retractor /
Soporte de mévil para DM Cheek Retractor / Supporto per il telefono per DM Cheek
Retractor / Suporte telefénico para o DM Cheek Retractor / Der Telefonhalter fiir den DM

Cheek Retractorr / Telefonni podpora pro rozvéraé tvaFi DM / Telefonische ondersteuning
voor DM Cheek Retractor / Akcesorium telefoniczne do retraktora policzkowego DM.
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Consignes d'utilisation
Instrucciones de uso
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lInstrugcdes de uso
Instrukcja uzycia
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GLOSSARY / GLOSSAIRE / GLOSARIO / GLOSSAR / GLOSSARIO /
GLOSSARIO / GLOSAR / WOORDENLIJST / GLOSARIUSZ

Manufacturer
Fabricant
Fabricante
Hersteller
Fabbricante
Fabricante
Vyrobce
Producent
Producent

ol

Caution: consult the mstruct\ons for use for important
Cautionary informatio

Attention : Consulter \e mode d’emploi pour des
informations de sécurité importantes

Precaucin: consulte las instrucciones de uso para

Batch code
Numéro de lot
Cédigo de lote
Chargennummer
Codice di lotto
Codigo dolote
Kod &

Partiicode

Kod partii

Catalogue number
Numéro du catalogue
Nimero de catalogo
Katalognummer
Numero di catalogo
Numero do catalogo

obten 1important

Act htung Gebrauchsanweisung beachten fur wichtige
Vorsichtshinweise

Atter\zlone Consultare le istruzioni per I'uso
er importanti informazioni precauzionali

Atencao consulte as instrucdes de utlizacdo para

Pozor: v navodu k pouzm si prostudu]te dulezité
vystrazné informace.

Let op: Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor

belangrijke veiligheidsinformatie

Prasstroga: Nalezy zapoznac sic 2 instrukcja
Zytkowania w celu uzyskania waznych informacji

dotyczacyen Srodkow dstroznoser

Consult instructions for use
Lisez attentivement les consignes dutiisation
Consulte las instrucciones de
Gebrauchsanweisung beachten

Consultare le istruzioni per I'uso

Consultar as instrucses de uso

Viz navod k pouiti

Raadpleeg de gebruiksinstructies

Zapoznad sie z instrukcia obstugi

R Only

é cislo
Catalogusnummer
Numer katalogowy

Caution: Federal law restricts this device to sale by or on the
order of a dental health professional.

Attention : La loi Fédérale américaine n'autorise la vente de ce dispositif
que sur prescription médicale d’un professionel de santé dentaire

Precaucion: Las leyes federales solo autorizan la venta de este
dispositivo a un profesional de la salud dental o las personas unicamente
con prescripcion médica

Achtung: GeméB Bundesgesetz darf dieses Produkt nur an

einen Zahnarzt oder auf dessen Bestellung verkauft werden.

Attenzione: la legge federale limita la vendita di questo dispositivo a o
su richiesta di un professionista del settore odontoiatrico

Atencao: A legislacao federal restringe a venda deste dispositivo a
profissionais de satide oral ou mediante prescricao pelos mesmos.

Pozor: Federaini zékony v USA omezuii prodej tohoto prostiedku na
stomatologa nebo na jeho objednavku.

Let op: Dit hulpmiddel mag volgens nationale wetgeving alleen
worden verkocht door of onder toezicht van een tandheelkundig
professional

Przestroga: Prawo federalne (USA) zezwala na sprzedaz tego
wyrobu lekarzowi stomatologowi lub na zlecenie takiego lekarza.

Non-sterile Patent abbreviation QU Keep away from sunlight Qty Quantity
Non-stérile PAT Abreviation du brevet IS Protéger du rayonnement solare Y Quantité
No estéril Abreviacion de la patente N Cantidad
Unstenit P ® ) Mantener alejado de la luz solar Viange

Non sterile Abbreviazione del brevetto Vor Sonnenlicht schiitzen Quantita
Nao estéril Abreviatura de patente Tenere al riparo dalla luce del sole Quantidade
Nesterilni ZAcratia patontu. Mant brigo da luz sol Mnozstvi
Niet steriel Afkorting patent anter a0 abrige da Lz solar Aantal
Niesterylne Skrot patentu Uchovavejte mimo dosah pfimeho llos¢

Medical device CE marking

q3

Dispositif médical Marquage CE
Dispositivo médico Marcado CE
Medizinprodukt CE-Kennzeichnung
Dispositivo medico Marchio CE
Dispositivo médico Marcacao CE
Zdravotnicky prostiedek Oznaceni CE

Medisch hulp
Wyréb medyczny

E-markering
Oznaczenie CE

Unique Device Identifier
Identifiant unique des dispositifs
Identificacion unica del producto
Eindeutige Produktkennung
univoco del di
Identificacao unica do dispositivo
Jedinecny identifikator
zdravotnického prostiedku
Unieke hulpmiddelenidentificatie
Unikalny identyfikator wyrobu

Keep dry

T

Trocken aufbewahren
c allasciutto
Manter seco
Uchovavejte v suchu
Droog houden
Chroni¢ przed wilgocia

DESCRIPTION / DESCRIPTION /
DESCRIPCION / BESCHREIBUNG /
DESCRIZIONE/ DESCRIGAO/ POPIS /
BESCHRIJVING/ OPIS

Tunning button
Boton de ajuste

Pulsante di regolazione

Botao de afinacao
Réglages
Einstelltaste
Tlacitko ladéni
Instelknop

Door strap Przycisk regulacji

Cinta de sujecion
Cinturino di chiusura
Correia da porta
Sangle de fermeture
Lasche der Klappe
Reminek vicka
Deurriem
Pasek do drzwi

Magnetic plugs

Pinos magnéticos

Magnetstspsel
Magnetické zatky

Lens aligment arrow
Flecha de alineacion de la lente
Freccia di allineamento dell'obiettivo
Seta de alinhamento da lente

Fleche d'alignement des objectifs
Linsenausrichtungspfeil

Sipka zarovnani objektivu
Uitlijningspill lens

Strzatka ustawienia soczewki

Conserver a I'abri de I'humidité
Mantener en un lugar seco

fiches magnétiques

slune¢niho zafeni
Beschermen tegen zonlicht
Nie wystawiac na $wiatto stoneczne

cH [ReP] coie

. o §
(Only applicable for Switzerland)

suisse (. pour la Suisse)
Representante legal suizo (Solo aplicable para Suiza)

Bevollmachtigter in der Schweiz (gilt nur fir die Schweiz)
Rappresentante autorizzato per la Svizzera

(applicabile solo per la Svizzera)

Representante autorizado na Suica (apenas aplicavel na Suica)
Svycarsky zpinomocnény zastupce (plati pouze pro Svycarsko)
Zwitserse gemachtigde vertegenwoordiger (alleen van
toepassing voor Zwitserland)

Y: n: ici
(dotyczy wytacznie Szwaicarii)

Single patient multiple use
Usage multiple par un seul patient

Multiples usos en un solo paciente
Mehrfachverwendung bei einem einzigen Patienten
Uso singolo per un solo paziente

Para miiltiplas utilizacdes por um s6 paciente
Herhaald gebruik door één patiént

Opakované pouiti jednim pacientem
Wielokrotnego uzytku u jednego pacjenta

a

Phone case

Supporto per smartphone
Capa do telemovel
Boitier du téléphone
Handy-Etui

Obal telefonu
Telefoonhoes

Etui na telefon

Contactos magnéticos
Attacchi magnetici

Magnetische stoppen
Zatyczki magnetyczne

OPERATING PROCEDURE/FONCTIONNEMENT/FUNCIONAMIENTO/BEDIENUNGSSCHRITTE/
PROCEDURA OPERATIVA/PROCEDIMENTO OPERACIONAL/POSTUP OVLADANI/

POSTUP OVLADANI/PROCEDURA OPERACYJNA

PRESENTATION

DM ScanBox is available in one size only and is provided
in a box containing a mesh pouch, a cushioning foam
Reference 1001-001

INTENDED PURPOSE

DM ScanBox is designed to pair up with a smartphone in
order to conduct scanning procedures performed with
products marketed by Dental Monitoring.

INDICATIONS

DM ScanBox is intended to be used with DM Cheek
Retractor during a scanning procedure guided by
software developed and marketed by Dental Monitoring.

TARGET GROUPS
Target population: DM ScanBox is indicated for use for
patients over the age of 6.

Intended users:

DM ScanBox is intended to be used by:
Healthcare professional in professional healthcare
facilities, such as a dental practice.

Lay persons, patients themselves or third parties, in a
non-healthcare environment, such as the patient’s own
home.

Type of use/reuse: DM ScanBox is reusable and can be
used: Single patient multiple use.

Do not clean the DM ScanBox with soap and water.

Do not put under running water.

Do not clean the DM ScanBox in a dishwasher or any
automated machine. Follow the cleaning procedure to
avoid any contamination.

Do not use the DM ScanBox if is broken.

The following population should be assisted by a third
party in device use:

children up to 12.

visually impaired adults or children.

hearing impaired adults or children.

adults or children with any other condition that might
prevent the patient from adequately operating the
device.

Keep the magnets away from devices and objects that
could be damaged by strong magnetic fields. If the door
strap does not fit once the lid of the DM ScanBox covers
your smartphone’s screen, do not force, this could lead
to smartphone damaging such as a broken screen. If you
haven't already done it, take your phone case off and
retry.

Notices
This is not a toy. Children should be supervised to ensure
that they do not play with the device.

The device contains magnets, and you should take
caution if used with medical devices incompatible with
magnets such as pacemakers, defibrillators. Please refer
to the instructions for use of the manufacturer of these
devices or contact your healthcare professional in case
of doubt

single-patient domestic use:
Clean the smartphone camera lens, if needed, following
its manufacture’s recommendations.

Clean the DM ScanBox:

Before and after each use, clean the side of the DM
ScanBox facing the DM Cheek Retractor (F in the picture
below) by using a biocide wipe or a biocide spray paired
with single-use paper towels.

Clean the rest of the DM ScanBox periodically by using a
biocide wipe or a biocide spray paired with single-use
paper towels.

Let the DM ScanBox air dry.

Note: Do not clean the DM ScanBox with soap and water.
Do not put it under running water.

PRESENTATION

Le dispositif DM ScanBox est disponible en taille unique.
Le produit est fourni dans une boite contenant une
pochette en filet concu pour le stockage et une mousse
de protection, de référence 1001-001.

UTILISATION PREVUE

Le dispositif DM ScanBox est cong¢u pour étre utilisé en
association avec un smartphone afin de mettre en ceuvre
des procédures de scan avec des produits commerciali-
sés par Dental Monitoring.

INDICATIONS

Le dispositif DM ScanBox est destiné a étre utilisé avec le
dispositif DM Cheek Retractor lors de la procédure de
scannage guidée par des logiciels développés et
commercialisés par Dental Monitoring.

GROUPES CIBLES
Population cible : le dispositif DM ScanBox est indiqué
chez les patients agés de plus de 6 ans.

Utilisateurs prévus :
a étre utilisé par :
Un professionnel de santé au sein d’une installation
meédicalisée telle qu’'un cabinet dentaire.

Des non-professionnels, des patients eux-mémes ou des
tiers, en dehors d'un environnement médicalisé, par
exemple au domicile du patient.

le dispositif DM ScanBox est destiné

Types d’utilisation/réutilisation le dispositif DM
ScanBox est réutilisable et peut étre utilisé :

Usage multiple par un seul patient.

Ne pas nettoyer le DM dans un la isselle ou

toute machine automatique. Suivez la procédure de
nettoyage pour éviter toute contamination.
Ne pas utiliser le dispositif DM ScanBox s'il est cassé.

Les personnes suivantes doivent étre assistées par une
tierce partie lors de I'utilisation du dispositif :

les enfants agés de moins de 12 ans,

les adultes ou les enfants malvoyants,

les adultes ou les enfants malentendants,

ou les patients atteints de toute autre maladie pouvant
les empécher de faire fonctionner normalement le
dispositif.

Tenez les aimants a I'écart des dispositifs et des objets
pouvant étre endommagés par de forts champs
magnétiques. Si vous ne parvenez pas a fixer la sangle de
fermeture une fois que le couvercle du dispositif DM
ScanBox recouvre I'écran de votre smartphone, ne forcez
pas pour éviter d'endommager votre smartphone,
comme par exemple de briser son écran. Si ce n'est pas
déja fait, retirez le boitier du téléphone et renouvelez
I'opération.

Avertissements
Ceci n’est pas un jouet. Les enfants doivent étre surveillés
afin de s’assurer qu'ils ne jouent pas avec le dispositif.

L'appareil contient des aimants, et il est recommandé de
faire attention s'il est utilisé avec des dispositifs médicaux
incompatibles avec les aimants, tels que les pacemakers
et les défibrillateurs. Veuillez vous référer aux instructions

RETRAIT DU DISPOSITIF DM SCANBOX

Pour retirer le dispositif DM ScanBox, maintenez
I'écarteur de joues en place avec vos pouces et tirez la
boite vers I'avant sans enlever le dispositif DM Cheek
Retractor de votre bouche.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES DISPOSITIFS
REUTILISABLES

La procédure de nettoyage suivante doit étre suivie pour
|'utilisation a domicile par un seul patient :

Nettoyez I'objectif de I'appareil photo du smartphone, si
nécessaire, en suivant les recommandations du fabricant.
Nettoyez le dispositif DM ScanBox:

Avant et aprés chaque utilisation, nettoyez le cété du
dispositif DM ScanBox faisant face au dispositif DM Cheek
Retractor (F dans I'image ci-dessous) en utilisant une
lingette biocide ou un spray biocide associ¢ a des
serviettes en papier a usage unique.

Nettoyez périodiquement le reste du dispositif DM
ScanBox) en utilisant une lingette biocide ou un spray

PRESENTACION

DM ScanBox estd disponible en un Unico tamano. El
producto se suministra en una caja que contiene una
bolsa de malla y una espuma amortiguadora Referencia
1001-001.

PROPOSITO PREVISTO

DM ScanBox estd disefiado para conectarse con un
smartphone y realizar procedimientos de escaneado
con productos comercializados por Dental Monitoring.

INDICACIONES

DM ScanBox estd pensado para ser utilizado con DM
Cheek Retractor durante un procedimiento de
escaneado guiado por el software desarrollado y
comercializado por Dental Monitoring.

GRUPOS A LOS CUALES VA DIRIGIDO
Poblacion objetivo: el DM ScanBox estd indicado en
pacientes mayores de 6 afos.

Usuarios previstos: DM ScanBox estd destinado a ser
utilizado por:

Un profesional de la salud en centros de salud
profesionales, como una consulta dental.

Las personas, los propios pacientes o terceros, en un
entorno no sanitario, como el propio domicilio del
paciente.

Tipo de uso/reutilizacién: DM ScanBox es reutilizable y
se puede usar: Mdltiples usos en un solo paciente.

No limpie DM ScanBox en un lavavajillas ni en ninguna
maquina automatizada. Siga el procedimiento de
limpieza para evitar cualquier contaminacion.

No utilice DM ScanBox si esta roto.

La poblacion siguiente debe recibir asistencia de un
tercero en el uso del dispositivo:

nifios de hasta 12 afios;

adultos o nifios con discapacidad visual;

adultos o nifios con discapacidad auditiva;

adultos o nifios con cualquier otra condicién que
pudiera impedir que el paciente utilice el dispositivo de
manera adecuada.

Mantenga los imanes alejados de dispositivos y objetos
que puedan sufrir danos causados por campos
magnéticos intensos. Si la cinta de sujecion no encaja
una vez que la tapa de DM ScanBox cubre la pantalla de
su smartphone, no la fuerce; esto podria causar danos
en su teléfono, como la fractura de la pantalla. Sino lo ha
hecho antes, retire la funda de su movil y vuelva a
intentarlo.

Avisos

Este dispositivo no es un juguete. Los nifios necesitan
supervision para garantizar que no jueguen con el
dispositivo.

El dispositivo contiene imanes, por lo que debe tener
precaucion si se utiliza con dispositivos médicos
incompatibles con imanes, como marcapasos o
desfibriladores. Consulte las instrucciones de uso del

con los pulgares y tire de la caja hacia delante sin retirar
el DM Cheek Retractor de la boca.

INSTRUCCIONES PARA DISPOSITIVOS REUTILIZABLES
Se debe seguir el siguiente procedimiento de limpieza
para el uso doméstico en un solo paciente:

Limpie el lente de la camara del smartphone, si es
necesario, siguiendo las recomendaciones del
fabricante.

Limpie el DM ScanBox:

Antes y después de cada uso, limpie el lado de DM
ScanBox que da al DM Cheek Retractor (F en la imagen
inferior) utilizando una toallita biocida o un spray
biocida junto con toallitas de papel de un solo uso.

Limpie el resto de la DM ScanBox peridodicamente
utilizando una toallita biocida o un spray biocida junto
con toallas de papel de un solo uso.

Deje secar al aire la DM ScanBox.

PRASENTATION

Die DM ScanBox ist nur in einer GréBe erhaltlich und wird
in einer Box geliefert, die einen Netzbeutel und einen
Polsterschaumstoff (REF 1001-001) enthalt.

ZWECKBESTIMMUNG

Die DM ScanBox wird mit einem Smartphone verbunden,
um mit den von Dental Monitoring vertriebenen
Produkten Scanvorgange durchzufthren.

INDIKATIONEN

Die DM ScanBox ist zur Verwendung mit dem DM Cheek
Retractor im Rahmen eines Scanverfahrens bestimmt,
das von der von Dental Monitoring entwickelten und
vertriebenen Software gefthrt wird.

ZIELGRUPPEN
Zielpopulation: Die DM ScanBox ist fur die Verwendung
bei Patienten Uber 6 Jahren indiziert.

Intendierte Anwender:
Anwender vorgesehen:

Die DM ScanBox ist fur folgende

Medizinisches Fachpersonal in professionellen
Gesundheitseinrichtungen, z. B. einer Zahnarztpraxis.
Laien, Patienten selbst oder Dritte in einer nicht
medizinischen Umgebung, z. B. in der Wohnung des
Patienten.

Art der Verwendung/Wiederverwendung: Die DM
ScanBox ist wiederverwendbar und kann wie folgt
verwendet werden: Fur die mehrfache Verwendung bei
einem einzelnen Patienten bestimmt.

Reinigen Sie die DM ScanBox nicht in einer
Spllmaschine oder mit anderen automatisierten
Geréaten. Befolgen Sie das Reinigungsverfahren, um eine
Kontamination zu vermeiden.

Verwenden Sie die DM ScanBox nicht,
beschéadigt ist.

wenn  sie

Die folgende Population sollte bei der Verwendung des
Produkts von Dritten unterstitzt werden:

Kinder bis zu 12 Jahren.

Sehbehinderte Erwachsene oder Kinder.
Horgeschadigte Erwachsene oder Kinder.

Personen mit einer anderen Erkrankung, die sie daran
hindern kénnte, das Produkt in angemessener

Weise zu verwenden.

Bei Patienten mit Milchz&hnen muss die Betreuungsper-
son aufpassen, dass die Milchzéhne beim Platzieren des
DM Cheek Retractor nicht herausfallen.

Halten Sie die Magnete von Geraten und Gegenstanden
fern, die durch starke Magnetfelder beschadigt werden
kéonnten. Wenn die Lasche der Klappe nicht passt,
sobald der Deckel der DM ScanBox den Bildschirm lhres
Smartphones abdeckt, sollten Sie nicht gewaltsam
vorgehen, da dies zu Schaden am Smartphone fuhren
kann, z. B. zu einem beschadigten Bildschirm. Entfernen
Sie ggf. die Schutzhille von Ihrem Smartphone und
versuchen Sie es erneut.

Hinweise
Dies ist kein Spielzeug. Grundséatzlich sollten Kinder das
Produkt nur unter Aufsicht verwenden, um zu

vermeiden, dass sie mit dem Produkt spielen.

ENTKOPPELN DER DM SCANBOX

Um die DM ScanBox zu entfernen, halten Sie

den Wangenhalter mit Ihren Daumen fest und ziehen
Sie die Box nach vorne, ohne den DM Cheek Retractor
aus dem Mund zu nehmen.

ANWEISUNGEN FUR WIEDERVERWENDBARE
PRODUKTE

Fur die hausliche Verwendung bei einem einzigen
Patienten ist das folgende Reinigungsverfahren zu
beachten:

Reinigen Sie das Objektiv der Smartphone-Kamera bei
Bedarf gemaB Herstellerempfehlungen.

Reinigen Sie die DM ScanBox:

Reinigen Sie vor und nach jedem Gebrauch die dem DM
Cheek Retractor zugewandte Seite der DM ScanBox (F
in der Abbildung unten) mit einem Biozid-Wischtuch
oder einem Biozid-Spray in Kombination mit
Einweg-Papierttchern.

Reinigen Sie den Rest der DM ScanBox regelmaBig mit
einem Biozid-Wischtuch oder einem Biozid-Spray in
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CLINICAL BENEFITS
There is no direct clinical benefit for the use of DM
ScanBox.

CLINICAL PERFORMANCES
DM ScanBox has no clinical performance as it has no
direct action or effect on the patient.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
The pairing of the DM ScanBox with the DM Cheek
Retractor is carried out by magnetization.

SIDE EFFECTS
No know side effects.

CONTRA INDICATIONS
This device is not intended to be used on children under
the age of 6.

WARNINGS, PRECAUTIONS, NOTICES

Warnings

No known warnings.

Precautions

DM ScanBox is provided in a non-sterile form. Follow
the cleaning procedure.

Do not sterilize or submerge the DM ScanBox in any
liquid. Follow the cleaning procedure to avoid any
contamination.

Do not try to disassemble the device, you risk hurting
yourself.

INSTRUCTIONS FOR USE

PAIRING UP THE DM SCANBOX WITH YOUR
SMARTPHONE

Hold the DM ScanBox with the front facing you. Open
the lid @ by lightly pulling on the door strap @. Place
your smartphone in the bottom left corner over the blue
arrow @@. The screen of your smartphone needs to be
facing you. Latch your phone in @; take your phone
case off if needed. Turn the box around in order to face
the back of the DM ScanBox (make sure that the
camera is inside the window). Push and hold the tuning
button @ in order to align your phone lens with the lens
alignment arrow @. Release the tuning button when
you are finished.

PAIRING UP THE DM SCANBOX WITH YOUR DM
CHEEK RETRACTOR

Put on your DM Cheek Retractor in accordance with its
specific Instruction For Use. Connect the DM ScanBox
to the DM Cheek Retractor, you will hear a “click” when
your DM ScanBox is properly attached to your retractor.
In order to do so, align the magnetic plugs (see
description part) with the metal inserts on the DM
Cheek Retractor.

UNPAIRING THE DM SCANBOX

To remove the DM ScanBox, hold the retractor in place
with your thumbs and pull the box forward without
removing the DM Cheek Retractor from your mouth.

INSTRUCTIONS FOR REUSABLE DEVICES
The following cleaning procedure must be followed for

INSTRUCTIONS FOR STERILIZATION
DM ScanBox is not sterilizable.

INSTRUCTIONS FOR DAMAGED PACKAGING
If the packaging is damaged or opened before use,
return the pack to your healthcare facility.

STORAGE

The DM ScanBox should be away from solar radiation,
compression and moisture. DM ScanBox can also be
stored on the mesh pouch.

DISPOSAL
Dispose of it in accordance with your local recycling
regulations. Do not throw into the nature.

LIST OF REQUIRED NON-PROVIDED PRODUCTS
DM Cheek Retractor (REF 1002-001, 1003-001,
1004-001). Dental Monitoring (REF 2001-001).

WARRANTY
One year from the date of original purchase.

TRAVEL

In the event of travel, please make sure the devices are
not too tightly packed to prevent any deformation or
breakage during transport.
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BENEFICES CLINIQUES
Il N’y a pas de bénéfice clinique direct a I'utilisation du
dispositif DM ScanBox.

PERFORMANCES CLINIQUES

Le dispositif DM ScanBox est dépourvu de performances
cliniques puisqu’il n'a aucune action directe ni aucun
effet sur le patient.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
L’appariement du dispositif DM ScanBox avec le
dispositif DM Cheek Retractor se fait par magnétisation.

EFFETS INDESIRABLES
Aucun effet indésirable connu.

CONTRE-INDICATIONS
Ce dispositif n'est pas congcu pour étre utilisé sur des
enfants 4gés de moins de 6 ans.

MISES EN GARDE, PRECAUTIONS, AVERTISSEMENTS
Mise en garde

Aucune mise en garde connue.

Précautions

DM ScanBox est fourni sous forme non stérile. Suivez la
procédure de nettoyage.

Ne pas stériliser ou immerger la DM ScanBox dans un
liquide. Suivre la procédure de nettoyage pour éviter
toute contamination.

N'essayez pas de démonter le dispositif, vous risquez de
vous blesser.

Ne nettoyez pas le dispositif DM ScanBox avec de I'eau
savonneuse.

Ne la mettez pas sous le jet du robinet.
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d'utilisation du fabricant de ces dispositifs ou contactez
votre professionnel de santé en cas de doute.

MODE D’EMPLOI

UTILISATION DU DIPSOSITIF DM SCANBOX AVEC
VOTRE SMARTPHONE

Tenez le dispositif DM ScanBox la partie frontale face a
vous. Soulevez le couvercle @ en tirant doucement sur la
sangle de fermeture @. Positionnez votre smartphone
sur I'angle gauche inférieur signalé par la fleche bleue
@0. L'écran de votre smartphone doit étre positionné
face a vous. Fixez votre téléphone @ ; retirez le boitier du
téléphone si nécessaire. Tournez le boitier de sorte que la
partie arriere de la DM ScanBox soit positionnée face a
vous (assurez-vous que l'appareil photo est situé dans la
fenétre). Poussez et maintenez enfoncé le bouton Tuning
@ afin d'aligner I'objectif de votre téléphone avec la
fleche d'alignement des objectifs @. Reladchez le bouton
Tuning lorsque vous avez fini.

UTILISATION DU DIPSOSITIF DM SCANBOX AVEC
VOTRE DISPOSITIF DM CHEEK RETRACTOR

Mettez votre dispositif DM Cheek Retractor en suivant
ses consignes d'utilisation spécifiques. Connectez le
dispositif DM ScanBox sur le dispositif DM Cheek
Retractor, vous entendrez « clic » lorsque votre dispositif
DM ScanBox sera correctement fixé sur votre dispositif
DM Cheek Retractor. Pour ce faire, alignez les fiches
magnétiques (Voir Description) avec les plaquettes
métalliques du dispositif DM Cheek Retractor.

n

biocide associé a des serviettes en papier a usage
unique.

Laissez sécher le dispositif DM ScanBox a l'air libre.
Remarqgue : Ne nettoyez pas le dispositif DM ScanBox
avec de I'eau savonneuse. Ne le mettez pas sous le jet du
robinet.

INSTRUCTIONS POUR LA STERILISATION
Le dispositif DM ScanBox n'est pas stérilisable.

INSTRUCTIONS S| EMBALLAGE EST ENDOMMAGE
Si l'emballage est endommagé ou ouvert avant
utilisation, renvoyez le colis a votre cabinet dentaire.

ENTREPOSAGE
Le dispositif DM ScanBox doit étre protégé du
rayonnement solaire, de la compression et des

moisissures. Le dispositif DM ScanBox doit aussi étre
conservé dans la pochette en filet.

ELIMINATION
Eliminer conformément aux réglementations locales en
matiére de recyclage. Ne pas jeter dans la nature.

LISTE DES PRODUITS REQUIS MAIS NON FOURNIS
DM Cheek Retractor (REF 1002-001, 1003-001,
1004-0071). Dental Monitoring (REF 2001-001).

GARANTIE
Un an a partir de la date d’achat initial.

VOYAGE

Lors de voyages, veillez a ce que les appareils ne soient
pas trop serrés afin d'éviter toute déformation ou
rupture pendant le transport.
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VENTAJAS CLINICAS
El uso del DM ScanBox no ofrece ninguna ventaja clinica
directa.

RESULTADOS CLINICOS
El DM ScanBox no tiene ningun rendimiento clinico, ya
que no tiene accién ni efecto directo sobre el paciente.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
El emparejamiento de la DM ScanBox con el DM Cheek
Retractor se realiza por magnetizacion.

EFECTOS SECUNDARIOS
No se conocen efectos secundarios.

CONTRAINDICACIONES
No estd previsto el uso de este dispositivo en nifios
menores de 6 afos.

ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y AVISOS
Advertencias

No se conocen advertencias.

Precauciones

DM ScanBox se suministra en modo no esterilizado.
Consulte el procedimiento de limpieza.

No esterilice ni sumerja el DM ScanBox en ningun
liquido. Siga el procedimiento de limpieza para evitar
cualquier contaminacion.

No intente desmontar el dispositivo, ya que podria
hacerse dafio.

No limpie el DM ScanBox con jabén y agua.

No poner bajo el chorro de agua.
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fabricante de estos dispositivos o pdngase en contacto
con su profesional de la salud en caso de duda.

INSTRUCCIONES DE USO

EMPAREJAR DM SCANBOX CON SU SMARTPHONE
Sujete DM ScanBox con el frente hacia usted. Abra la
tapa @ tirando suavemente de la cinta de sujecion @.
Coloque su smartphone en la esquina inferior izquierda
sobre la flecha azul @@. La pantalla de su smartphone
ha de mirar hacia usted. Cierre la cinta de sujecion en
©@; retire la funda de su movil si fuera necesario. Gire el
dispositivo para ver la parte trasera de DM ScanBox
(asegurese que la cdmara se encuentre dentro de la
ventana). Presione y mantenga pulsado el boton de
ajuste @ para alinear la lente de su teléfono con la
flecha de alineacion de la lente @. Suelte el botén de
ajuste cuando termine.

EMPAREJAR DM SCANBOX CON SU DM CHEEK
RETRACTOR

Coloquese el DM Cheek Retractor segun se especifica
en las instrucciones. Conecte DM ScanBox al DM Cheek
Retractor; oird un «clic» cuando DM ScanBox se acople
correctamente al DM Cheek Retractor. Para ello, alineé
los contactos magnéticos (véase el aparatado de
descripcién) con las piezas metdlicas del DM Cheek
Retractor.

RETIRAR DM SCANBOX
Para retirar el DM ScanBox, sujete el retractor en su sitio
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Nota: No limpie la DM ScanBox con agua y jabon. No la
ponga bajo el chorro de agua.

INSTRUCCIONES PARA LA ESTERILIZACION
DM ScanBox es no esterilizable.

INSTRUCCIONES EN CASO DE EMBALAJE DANADO
Si el embalaje esta dafiado antes del uso, devuelva el
paquete a su centro sanitario.

ALMACENAMIENTO

La DM ScanBox debe estar alejada de la radiacion solar,
la compresion y la humedad. DM ScanBox también
puede guardarse en la bolsa de malla.

ELIMINACION
Deséchelo de acuerdo con las normas de reciclaje
locales. No lo arroje a la naturaleza.

LISTA DE PRODUCTOS NO SUMINISTRADOS
NECESARIOS

DM Cheek Retractor (REF 1002-001, 1003-001,
1004-001). Dental Monitoring (REF 2001-001).

GARANTIA
Un afio a partir de la fecha de compra inicial.

VIAJES

En caso de viaje, asegurese de que los dispositivos no
estén demasiado apretados para evitar deformaciones
o roturas durante el transporte.
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KLINISCHER NUTZEN
Die Verwendung der DM ScanBox
direkten klinischen Nutzen verbunden.

ist mit keinem

KLINISCHE LEISTUNG

Die DM ScanBox hat keine klinische Leistung, da sie
keine direkte Wirkung bzw. Auswirkung auf den
Patienten hat.

TECHNISCHE DATEN
Die DM ScanBox wird durch Magnetisierung mit dem
DM Cheek Retractor gekoppelt.

NEBENWIRKUNGEN
Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

KONTRAINDIKATIONEN
Dieses Produkt darf nicht bei Kindern unter 6 Jahren
verwendet werden.

WARNHINWEISE, VORSICHTSMASSNAHMEN,
HINWEISE

Warnhinweise

Es sind keine Warnhinweise bekannt.
VorsichtsmaBnahmen

DM ScanBox wird in nicht-steriler Form geliefert.
Befolgen Sie das Reinigungsverfahren.

Sterilisieren Sie die DM ScanBox nicht und tauchen Sie

sie nicht in Flussigkeiten ein. Befolgen Sie das
Reinigungsverfahren, um eine Kontamination zu
vermeiden.

Versuchen Sie nicht, das Produkt zu demontieren. Sie
kénnten sich dabei verletzen.
Die DM ScanBox nicht mit Wasser und Seife reinigen.
Nicht unter flieBendes Wasser halten.
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Das Gerat enthalt Magnete. Seien Sie vorsichtig bei der
Verwendung in Verbindung mit medizinischen Geréaten,
die nicht mit Magneten kompatibel sind, wie zKB.
Herzschrittmacher oder Defibrillatoren. Bitte beachten
Sie die Gebrauchsanweisung des Herstellers dieser
Geréte oder wenden Sie sich im Zweifelsfall an lhre
medizinische Fachkraft.

GEBRAUCHSANWEISUNG

KOPPELN DER DM SCANBOX MIT IHREM
SMARTPHONE

Halten Sie die DM ScanBox mit der Vorderseite zu Ihnen
gerichtet. Offnen Sie den Deckel @ durch leichtes
Ziehen an der Lasche der Klappe @. Platzieren Sie lhr
Smartphone in der linken unteren Ecke Uber dem
blauen Pfeil @@. Der Bildschirm lhres Smartphones
muss lhnen zugewandt sein. Lassen Sie Ihr Telefon
einrasten @; entfernen Sie bei Bedarf die Schutzhdlle
lhres Smartphones. Drehen Sie die Box um, so dass sie
zur Ruckseite der DM ScanBox zeigt (achten Sie darauf,
dass sich die Kamera innerhalb des Fensters befindet).
Driicken und halten Sie die Einstelltaste @, um lhre
Telefonlinse auf den Linsenausrichtungspfeil @
auszurichten. Lassen Sie die Einstelltaste los, wenn Sie
fertig sind.

KOPPELN DER DM SCANBOX MIT IHREM DM CHEEK
RETRACTOR

Setzen Sie Ihren DM Cheek Retractor gemaB Gebrauch-
sanweisung ein. Verbinden Sie die DM ScanBox mit dem
DM Cheek Retractor. Sie horen ein ,Klicken“, wenn die
DM ScanBox richtig an lhrem Wangenhalter befestigt
ist. Richten Sie dazu die Magnetstopsel (siehe
Beschreibungsteil) mit den Metalleinsatzen am DM
Cheek Retractor aus. 17

Kombination mit Einweg-Papierttichern.

Lassen Sie DM ScanBox an der Luft trocknen.

Hinweis: Die DM ScanBox nicht mit Wasser und Seife
reinigen. Nicht unter flieBendes Wasser halten.

ANWEISUNGEN FUR DIE STERILISATION
Die DM ScanBox ist nicht sterilisierbar.

ANWEISUNGEN BEI BESCHADIGTER VERPACKUNG
Wenn die Verpackung beschadigt oder vor dem
Gebrauch geodffnet wurde, geben Sie sie an lhre
medizinische Einrichtung zurtick.

AUFBEWAHRUNG

Die DM ScanBox sollte geschitzt vor Sonneneins-
trahlung, Druck und Feuchtigkeit aufbewahrt werden.
Die DM ScanBox kann auch im Netzbeutel aufbewahrt
werden.

ENTSORGUNG
Entsorgen Sie sie im Einklang mit den ortlichen
Recycling-Vorschriften. Nicht in die Natur werfen.

LISTE DER NICHT MITGELIEFERTEN, ERFORDER-
LICHEN PRODUKTE

DM Cheek Retractor (REF 1002-001, 1003-001,
1004-001). Dental Monitoring (REF 2001-001).

GARANTIE
Ein Jahr ab dem urspringlichen Kaufdatum.

REISEN
Achten Sie bei Reisen darauf, dass die Produkte nicht
zu fest verpackt sind, damit sie beim Transport nicht
verformt werden oder brechen.
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Espacio para el teléfono mévil



